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Français

La S9 d’un seul coup d’œil
Le système S9 se compose des éléments suivants :

 

Les accessoires en option sont les suivants :
 

 

Bienvenue 

Filtre à air
Prise 
d’alimentation DC

Logement pour 
carte SD

Port de connexion

Sortie d’air
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Installation
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
Remarques : 
 Pour de plus amples informations sur le montage du masque, veuillez vous référer au manuel 

utilisateur de ce dernier. 
 Vous trouverez la liste des masques recommandés sur le site www.resmed.com, à la page 

Produits, sous SAV et assistance.
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Généralités sur la S9
Le panneau de contrôle de votre S9 comprend 

Légende :

Menu Info

Menu config

Bouton de  
réglage

Marche/Arrêt

Climate Control

Circuit 
chauffant

Rampe

Niveau 
d’humidité

Page d’accueil

Menu 
 Config 

Vous permet 
de modifier les 

réglages.

Menu Info
Vous permet 
d’afficher les 

statistiques sur 
votre sommeil. Bouton de réglage

Tournez le bouton 
de réglage pour faire 
défiler les options du 

menu et pour modifier 
les réglages. Appuyez 

sur le bouton de réglage 
pour ouvrir un menu et 

pour confirmer votre 
sélection. 

Ecran LCD 

Touche 
Marche/Arrêt

Permet de 
démarrer ou 

d’arrêter le 
traitement. 

Menu Accueil
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1. 

de réglage  

2. 
le bouton de 
réglage 
Votre sélection 
est maintenant 
en surbrillance 

3. 
de réglage  

la durée de 

4. 
le bouton de 
réglage  pour 

Ajustement de la durée de rampe

durée de rampe :

Utilisation de la fonction d’ajustement du masque

1. 
2. 

3. 

en appuyant sur le bouton de réglage 4
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Français

Sélection du type de masque

1. 2. 
réglage 

3. 
de réglage 
sélection est maintenant 

4. 
réglage 

5. 
de réglage  pour 

6.  pour 
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Avant de commencer
1. 
2. 
3. 
4. 

 
5. 

6. 

Remarque : si votre clinicien a activé la fonction SmartStart, votre appareil 
démarre automatiquement lorsque vous respirez dans le masque et 
s’arrête automatiquement lorsque vous le retirez.
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Français

Nettoyage et entretien

Quotidien

Hebdomadaire 

1. 
2. 
3. 
4. 

Mensuel

1. 
2. 

Remplacement du filtre à air

1. 

2. 
3. 

4. 
couvercle du 
logement du 

Filtre à air

Couvercle du 
logement du  
filtre à air
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Carte SD

données de traitement enregistrées par 

Retrait de la carte

1. 

2. 
3. 

4. 

Remarques :
 Pour la stratégie de dépannage, 

veuillez consulter le guide 
d’information.

 Pour de plus amples informations sur 
les produits, veuillez consulter le site 
www.resmed.com.
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